
Zertifikatsnummer | Certificate Number
TC-039-21, issue 1

Prüflingsbezeichnung | Equipment Under Test
Material Samples

Kunde | Client 
CIM med GmbH

Margot-Kalinke-Straße 9
D-80939 München

Produktnummer | Product Number
282124, 130055, 284209, 284313, 286056, 283494

286243, 286465, 286615, 285184, 285949 and 281006

Datum | Date 
13-08-2021

Prüfnorm und Schärfegrad | Test Specification and Severity Level
DIN EN 60068-2-74: 2019-06 Section 9, Class B: Intermittent Contamination

DIN EN ISO 2409: 2020-12

Die Prüfungen wurden gemäß der Prüfnorm durchlaufen und bestanden. 
The tests were performed and passed according to the specification.

TREO Prüfberichtsnummer | TREO Test Report Number
039-21, issue 1, dated 06-07-2021

Dieses Zertifikat ist nur gültig im Zusammenhang mit dem entsprechenden
Prüfbericht und gilt nur für die geprüften Geräte.

This certificate is only valid in combination with the related test report and
exclusively effective for the tested equipment.

Dr.-Ing. Till Schwermer
Head of Environmental Simulation Laboratory

Treo – Labor für Umweltsimulation GmbH
Tempowerkring 19, D-21079 Hamburg
Phone: +49 - (0)40 - 7097376 - 0
Fax:       +49 - (0)40 - 7097376 - 25

Treo ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)
nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. 

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfbereiche.

Treo is a testing laboratory accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025
by the Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). The accreditation is

valid for the test areas listed in the accreditation certificate.


